Chemtrue™ Urinprov för multinarkotikatestning i ett steg för professionell användning. Används endast för in vitro-diagnostik.
Användning


Chemtrue™ urinprov för multinarkotikatestning i ett steg är ett enkelt och snabbt test som kan spåra olika substanser i urin från människa. Testet kan spåra narkotiska ämnen med följande cut-off-koncentrationer (gränsvärden):

	Preparat
	Cut-off

	Amfetamin (AMP)
	1000 ng/ml

	Kokain (COC)
	  300 ng/ml

	Ecstasy (MAMP)
	1000 ng/ml

	Morfin / Opiater (MOR)
	  300 ng/ml

	Hasch/Marijuana/Cannabis (THC)
	    50 ng/ml


Testet är beräknat för att få ett visuellt resultat av huruvida narkotiska ämnen förekommer. Det ger ett preliminärt resultat och vid ett positivt test bör resultatet bekräftas med hjälp av ett laboratorietest.
Chemtrue™ Urinprov för multinarkotikatestning i ett steg innehåller antiämnen mot olika substanser. När testet doppas i urin sugs den upp via en kapillär reaktion genom materialet i panelens testremsor. Om koncentrationen av narkotiska ämnen i urinen är 0 eller under de cut-off-värden som anges i tabellen ovan binder sig antiämnena till färgkomplexet i remsorna och skapar ett färgat streck i testområdet. Det indikerar ett negativt resultat oavsett intensiteten på den färgade testremsan. Om INGEN testremsa syns är resultatet positivt. Kontrollstrecket, som reagerar på andra antiämnen ska alltid synas, eftersom det är ett bevis på att testet har utförts korrekt. Det innebär att vid ett negativt prov syns 2 färgade streck och vid ett positivt prov syns endast 1 färgat streck. Förekomsten av kontrollstrecket visar att testet har utförts korrekt.
Detta behöver du

· Klocka. Testpanelen. En ren behållare för uppsamling av urin.
Förvaring

· Testet ska förvaras vid 4-30° i obruten folieförpackning. Testet får inte frysas.
Förhållningsregler
· Används uteslutande för professionell in vitro-diagnostik. 
· Testet ska förvaras i den förseglade folieförpackningen tills det används. Testet får inte användas efter utgångsdatum.
· Vänta med att öppna folieförpackningen tills du ska använda testet.
· För att undvika att sammanblandning med tidigare prover sker ska alltid en ny behållare användas till urinen.
· Eftersom urin kan bära på smittsamma sjukdomar ska urin behandlas med försiktighet. Använd gummihandskar och undvik hudkontakt.
Innan du börjar
· Läs igenom bruksanvisningen ordentligt
· Testet kan utföras på färsk urin och bör göras omedelbart efter att urinen har samlats upp.
· Urin kan förvaras i kyl vid 2-8° i upp till 48 timmar. Om urin ska förvaras en längre tid ska den frysas ned till -20°. Urinen ska värmas upp till rumstemperatur och röras om ordentligt innan testet görs.
Så här utförs testet

· Testet ska ha rumstemperatur (20-30°) när det används. Öppna inte folieförpackningen innan du är redo att göra testet.
· Tag ut testpanelen ur folieförpackningen och kasta folieförpackningen och torrmedlet. Anteckna patientens namn på avsedd plats på testpanelen.
1. Ta bort hatten från testpanelen så att testremsorna blir synliga. 
2. Doppa testremsorna i urinen tills ett färgat streck syns på varje remsa – omkring 15 sekunder. VIKTIGT: Urinen får INTE nå över det röda strecket på testpanelen.
3. Sätt på hatten igen på testet och placera det på en torr yta så att test- och kontrollområdena är riktade uppåt. Ta tid.
4. Läs av resultatet mellan 3 och 8 minuter efter utfört test. Bortse från resultat som avläses efter 8 minuter.
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	Negativt. 2 ljusröda streck syns, ett i kontrollområdet ("C") och ett i testområdet ("T"). Även om teststrecket inte syns lika tydligt som kontrollstrecken är det ett negativt resultat. Ett negativt resultat innebär att koncentrationen av de substanser som testas för är under cut-off-värdena

	
[image: image3.wmf] 

T

 

S

 

C

 


	Positivt. Kontrollstrecket (“C”) är synligt men inget teststreck (“T”) syns. Det indikerar ett positivt resultat för det ämne som testas för. Ett positivt resultat bör bekräftas med hjälp av ett mer specifikt kemiskt test såsom GC/MS.
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	Ogiltigt. Om inget kontrollstreck (”C”) visas inom 5 minuter eller om bara ett teststreck (”T”) visas, men inget kontrollstreck, har testet inte utförts på rätt sätt. Läs instruktionerna igen för att se om du har gjort testet korrekt och gör sedan om det .


Observera: En svagt färgad testlinje (”T”) indikerar att det förekommer substanser i urinen i mängder som ligger nära cut-off-värdena.

Ett nytt test bör göras, eventuellt med hjälp av en annan metod för att kunna fastslå resultatet.

Testets begränsningar

· Testet är endast avsett för urin från människa.

· Ett positivt resultat indikerar närvaro av den substans som det testas för, men det säger inte något om koncentrationen i urinen.

· Procedurfel, tekniska fel eller förekomsten av andra ämnen i urinen kan ge upphov till ett felaktigt resultat. Se ”specifitet” för ämnen som kan ge ett positivt resultat.
· Om det finns misstanke om att fel namn har klistrats på testet eller att testet har manipulerats bör ett nytt test göras.

· Ett negativt resultat innebär inte att urinen inte innehåller substanser, utan bara att koncentrationen är under cut-off-gränserna.

· Testet skiljer inte på substanser och vissa medicinska produkter. Intag av vissa typer av mat och kosttillskott kan ge ett positivt resultat.
Övrig information

· Testet kasseras tillsammans med hushållsavfall.
· Testet kan INTE återanvändas.
· Om folieförpackningen är skadad kan testet inte användas utan ska kasseras.
· Testet är endast avsett för utvärtes bruk och får inte sväljas eller intagas på annat sätt.
Noggrannhet 

· Testet har jämförts med ett kommersiellt tillgängligt test. 122 urinprov samlades in från förmodade icke-brukare av narkotiska ämnen – överrensstämmelsen mellan de två testen var 100 %. Ytterligare 50 urinprov jämfördes med GC/MS-test med 100 % överensstämmelse.
Specifitet

Nedanstående ämnen ger positivt resultat vid angivna koncentrationer:

	Preparat
	Koncentration (ng/ml)

	Amfetamin

	d-amfetamin
	1000

	1-amfetamin
	10 000

	(+/-)3,4-metylenedioxyamfetamin

(MDA)
	5000

	Kokain

	Benzoylecgonin
	300

	Kokain
	300

	Morfin / Opiater

	Codeine
	300

	MetAmfetamin

	D-Amphetamine
	30.000

	(±) Ephedrine
	100.000

	Hasch/Marijuana/Cannabis

	11-nor-△9-THC-9--COOH
	50

	11-nor-△8-THC-9--COOH
	50

	11-hydroxy-△9--Tetrahydrocannainol
	2500

	△8--Tetrahydrocannabinol
	7500

	△9--Tetrahydrocannabinol
	10 000

	Cannabinol
	10 000


_1264251171.doc
[image: image1.bmp]

C







T







S












_1264251172.doc
[image: image1.bmp]

C







T







S












_1264251173.doc
[image: image1.bmp]

C







T







S












_1264251170.doc
[image: image1.bmp]

C







T







S












